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Resumen

La dificultad para reconocer el habla en presencia de ruido de fondo es una de las principales quejas de las personas con pérdida auditiva y/o de edad avanzada, convirtiendo esta queja en uno de los principales motivos de consulta auditiva de esta población. Este es uno de los motivos por los cuales las pruebas auditivas de habla en ruido son una herramienta útil en la evaluación, el diagnóstico y la intervención de pacientes con pérdida auditiva.

Este estudio tiene como objetivo describir las principales características de las pruebas auditivas de habla en ruido, así como las diferentes pruebas disponibles para la población hispanohablante. Para ello se realizó una revisión bibliográfica mediante una búsqueda en la base de datos Web of Science y Google Académico en la que se incluyeron los términos «habla», «prueba», «ruido» y «español» tanto en español como en inglés.

La búsqueda mostró la existencia de 12 pruebas de habla en ruido para población hispanohablante, 11 de ellas para población adulta. Estas pruebas se diferencian unas de otras por las características definitorias de las pruebas de habla en ruido, así como por sus posibilidades de uso.
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Implicaciones clínicas

Las diferentes y múltiples aplicaciones que ofrecen las pruebas auditivas de habla en ruido respecto al diagnóstico e intervención del paciente hacen necesario su conocimiento por parte de los profesionales de la audiología en España y demás países de habla hispana. Este conocimiento permitirá orientar la práctica clínica y mejorar los procesos diagnósticos y de intervención terapéutica, entendida esta no solo como la selección de la prótesis auditiva más adecuada para el paciente, sino su correcta adaptación junto con un entrenamiento auditivo o una rehabilitación auditiva posterior.
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Introducción

A menudo, los intercambios comunicativos se producen en entornos ruidosos, lo cual degrada la inteligibilidad del habla y dificulta así la comprensión del mensaje oral (Shannon y Weaver, 1949). Son las personas mayores y/o con pérdida auditiva quienes más ven afectada su comunicación ante este tipo de situaciones y quienes refieren principalmente falta de discriminación y reconocimiento del habla en entornos ruidosos (Goossens et al., 2017; Smith et al., 2012).

Las pruebas diagnósticas que se llevan a cabo actualmente en las clínicas audiológicas son las audiometrías tonal y verbal. Las primeras se utilizan para obtener los niveles mínimos de intensidad a los que un sujeto es capaz de percibir estímulos acústicos presentados en forma de tonos puros, estableciendo así la existencia o la ausencia de una posible hipoacusia, su grado y la localización inicial de la lesión causante (Asociación Española de Audiología AEDA, 2002); las segundas, para valorar cualitativamente la audición de un sujeto al evaluar la capacidad para discriminar, identificar, reconocer y comprender auditivamente la palabra hablada (Huarte y Girón, 2014). Sin embargo, no existe una correlación entre el rendimiento en estas pruebas y el desempeño del paciente en entornos reales donde el ruido de fondo está presente (Killion & Niquette, 2000; Taylor, 2003; Vermiglio et al., 2012; Wilson & Weakley, 2005). Esto se debe a que no existe una relación directa entre el audiograma tonal y la capacidad de discriminación de un sujeto debido a que los mecanismos de percepción son mucho más complejos que la función neurosensorial medida en la audiometría tonal (Huarte y Girón, 2014).

En esta línea, los recientes estudios de Fitzgerald et al. (2023, 2024) concluyen que las mediciones obtenidas mediante pruebas de habla en ruido aportan más información que aquellas obtenidas mediante pruebas de reconocimiento de palabras en silencio, pudiendo incluso llegar a reemplazar a estas últimas en la práctica clínica. Además, tanto el grado de pérdida auditiva como los resultados obtenidos mediante la evaluación con una prueba de habla en ruido fueron predictivos de las puntuaciones en el cuestionario para evaluar la función auditiva Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ12; Noble et al., 2013), no así el reconocimiento de palabras en silencio. En conjunto, estos datos apoyan la idea de que las medidas de habla en ruido tienen mayor utilidad clínica que la pruebas de reconocimiento de palabras en silencio. Los únicos factores que parecen predecir el rendimiento en tareas de percepción de habla en ruido son la edad (Decambron et al., 2022; Goderie et al., 2020; Goossens et al., 2017; Holder et al., 2018; Pronk et al., 2013; Ross et al., 2021) y el grado de pérdida auditiva (Fitzgerald et al., 2024; Killion, 1997; Rodríguez-Ferreiro et al., 2024; Walden & Walden, 2004). Es decir, cuanto mayor es la edad y/o el grado de pérdida auditiva, mayor será la influencia del ruido en el reconocimiento del habla. Sin embargo, estos datos no bastan para predecir la magnitud de su efecto; por lo tanto, únicamente se pueden evidenciar las limitaciones en la percepción de la palabra en ruido utilizando una prueba diagnóstica de habla en ruido.

Aunque las primeras recomendaciones para incorporar estas pruebas en la evaluación auditiva se remontan a 1970 (Carhart & Tillman, 1970), ha sido especialmente en los últimos años cuando se han convertido en unas de las pruebas de evaluación auditiva más demandadas debido a la carga informativa que aportan; la información obtenida se utiliza tanto para la fase de evaluación inicial y diagnóstico como para las fases posteriores del planteamiento terapéutico, tales como la adaptación audioprotésica, el entrenamiento o rehabilitación auditiva, o el uso de ayudas técnicas auditivas complementarias (Chen et al., 2021; Davidson et al., 2021; Davidson et al., 2022; Gohari et al., 2023).

Las ventajas observadas al incorporar estas pruebas al resto de pruebas auditivas en la evaluación habitual han conseguido que diferentes sociedades internacionales avalen el uso de las pruebas de habla en ruido en sus recomendaciones, guías y normas. A modo de ejemplo, la Société Française d’Audiologie junto con la Société Française d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale lo recogen en sus recomendaciones para la práctica de la audiometría verbal en ruido en el adulto (Joly et al., 2022), al igual que lo recoge la British Society of Audiology (2019). La International Hearing Society (IHS) también lo recoge en la Recomendación de buenas prácticas para la adaptación y dispensación de audífonos (2020), al igual que la American Academy of Audiology (AAA) en sus Normas de práctica profesional en audiología (2023) o la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) en su Guía de práctica clínica sobre rehabilitación auditiva para adultos con pérdida de audición (Basura et al., 2023).

Sin embargo, en la mayoría de los países, entre ellos España y otros países de habla hispana, el uso de estas pruebas no se ha extendido ni se ha incorporado a la batería de pruebas auditivas que se realizan en la práctica clínica diaria. De hecho, los protocolos auditivos publicados en estos países en los últimos años no recogen estas pruebas, por lo que no reconocen su importancia (Collazo et al., 2009; Pla et al., 2014; García-Valdecasas et al., 2009; Lassaletta et al., 2023). A pesar de ello, son varias las pruebas de habla en ruido adaptadas o desarrolladas en castellano, si bien la evaluación de las capacidades de reconocimiento de habla en ruido sigue sin extenderse en la práctica de la clínica auditiva. Entre las posibles causas de la falta de empleo de estas pruebas pueden estar su falta de difusión, de modo que no alcanzan el efecto y la repercusión esperados, la escasez de tiempo, la falta de disponibilidad de las diferentes pruebas o incluso las dudas respecto a la prueba de habla en ruido que utilizar.

El objetivo de este estudio consiste en proporcionar una revisión de las pruebas de habla en ruido validadas en la población hispana basándose en las principales características definitorias establecidas. El objetivo último es aportar una orientación para la práctica clínica que conlleve un incremento en la utilización de este tipo de pruebas.

    Características definitorias de las pruebas de habla en ruido

Aunque las diferentes pruebas de habla en ruido tienen en común permitir evaluar la capacidad para procesar el habla en ruido, son varias las características que permiten realizar distinciones respecto a las diferentes pruebas; estas características deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar la prueba de habla en ruido más adecuada para cada caso. Se contemplan así las siguientes características:


	Material verbal: debe ser representativo de la lengua para la que se ha elaborado, entendiendo esta representatividad en términos semánticos, sintácticos y fonológicos. Dado que no se recomienda el uso de palabras aisladas grabadas y reproducidas a niveles de intensidad uniformes por la falta de representatividad del habla real (Cox et al., 1987; Killion et al., 2004; Villchur, 1973), estas pruebas pueden variar en cuanto a su estructura sintáctica y a su extensión, así como al tipo de palabras utilizadas.

	Orador: masculino o femenino, si bien las recomendaciones del International Collegium of Rehabilitative Audiology (ICRA; Akeroyd et al., 2015) inciden en que el hablante debe ser femenino, con un acento neutro sin influencias regionales o culturales que puedan implicar una dificultad añadida en la discriminación del habla, así como la capacidad para mantener constante su esfuerzo vocal durante la grabación. En el caso concreto del español, se ha podido comprobar que los dialectos del español americano presentan importantes diferencias fonéticas y léxicas que pueden afectar significativamente la evaluación clínica del reconocimiento de palabras, por lo que se deben considerar estas características en la evaluación (Shi y Cañizales, 2013).

	Tipo de habla: las pruebas de habla en ruido suelen presentar un habla neutra caracterizada por la ausencia de patrones de entonación (admiración, exclamación, interrogación, etc.) y por la ausencia de los efectos propios que acompañan un habla producida en un entorno ruidoso, que buscan aumentar la inteligibilidad del interlocutor. El habla que contiene estos efectos se conoce como habla Lombard y se caracteriza por un aumento de la sonoridad, así como por un aumento de la energía espectral en las frecuencias más altas y un descenso en la velocidad del habla; y el habla clara (clear speech) caracterizada por una mayor articulación (Godoy et al., 2014; Saba y Hansen, 2022). A pesar de referirse a un habla característica de la producción en entornos ruidosos, son escasas las pruebas de habla en ruido que la incorporan (Marrero-Aguiar, 2015; Rodríguez-Ferreiro et al., 2023). No son más numerosas las pruebas de habla en ruido que incorporan un tipo de habla coloquial (casual speech) que presenta un tono más relajado y contracciones, o un habla conversacional en un entorno ruidoso (Miles et al., 2023; Weisser y Buchholz, 2019). Por último, también deben citarse los avances tecnológicos que permiten generar habla a partir de texto (text-to-speech, TTS) y que cuentan con técnicas de aprendizaje para transformar el tipo de habla y mejorar la inteligibilidad, especialmente en presencia de ruido (Novitasari et al., 2022; Paul et al., 2020). Estos sistemas de síntesis TTS son ya una realidad en las pruebas auditivas verbales (Génin et al., 2024; Nuesse et al. 2019).

	Ruido utilizado: siguiendo de nuevo las recomendaciones del ICRA (Akeroyd et al., 2015), el ruido debe ofrecer un enmascaramiento energético con un espectro a largo plazo similar al del habla. La mayoría de las pruebas de habla en ruido optan por un ruido multihablante o un ruido con características espectrales similares al habla (speech-shaped noise). En el caso del ruido multihablante, que además de enmascaramiento energético también proporciona un enmascaramiento informativo, deben considerarse el número de hablantes, su sexo y la proporción de voces masculinas y femeninas en la grabación.

	Relación señal-ruido (signal-to-noise ratio, SNR) presentada: la SNR define la relación entre la intensidad de la señal y la intensidad del ruido expresada en dB. En este punto son varios los aspectos que se deben tener en cuenta: primero debemos considerar la diferencia entre cada SNR presentada para cada estímulo verbal, obteniendo más información cuanto menor sea el tamaño de los pasos entre SNR (por ejemplo, en el caso de la prueba QuickSIN [Killion et al., 2004] las SNR presentadas son +25, +20, +15, +10, +5, 0 dB SNR con un tamaño de los pasos de 5 dB, mientras que en la prueba BKB-SIN [Etymōtic Research, 2005] los pasos son de 3 dB desde los 21 dB SNR a los 0 dB SNR); en segundo lugar, debemos tener en cuenta si la intensidad del habla se mantiene fija mientras varía la intensidad del ruido o si por el contrario es la intensidad del ruido la que se mantiene fija mientras varía la intensidad de presentación del habla. Aunque este sea un aspecto que se debe considerar, no parece mostrar diferencias significativas en los resultados de las pruebas (Wilson & McArdle, 2005). La adaptatividad de la SNR es otra variable a tener en cuenta en las pruebas de habla en ruido. Ésta hace referencia a la capacidad de variar los diferentes valores de SNR presentados dependiendo del patrón de respuesta del sujeto evaluado (como ocurre por ejemplo en el test de la matriz [Matrix Test] de Hagerman, 1982). Esto difiere de las pruebas que presentan las oraciones con unas SNR fijas predefinidas (como por ejemplo en la prueba QuickSIN). Por último, aunque el volumen al que se presentan los estímulos no influye en las SNR, sí es un aspecto recogido en los protocolos de evaluación de cada prueba (por ejemplo, en la prueba QuickSIN se establece una intensidad de presentación a 70 dB HL para pérdidas auditivas menores de 45 dB HL sin determinar intensidades fijas para las pérdidas mayores de 45 dB HL sino unas indicaciones de volumen alto pero cómodo).

	Tiempo de aplicación de la prueba: debe poder aplicarse en un tiempo relativamente corto, pero garantizando la obtención de la mayor cantidad de información posible. Debe tenerse en cuenta que estas pruebas suelen realizarse a continuación de otras pruebas auditivas como la audiometría tonal y la audiometría verbal en silencio, por lo que las pruebas excesivamente largas o complejas podrían conllevar fatiga y descenso atencional que llegarían a sesgar los resultados.

	Método para calcular el rendimiento: a pesar de que todas las pruebas buscan aportar información respecto al reconocimiento del habla en ruido, no todas arrojan los mismos resultados. Así pues, la evaluación realizada puede dar lugar a resultados como 1) la SNR50, entendida como la SNR necesaria para reconocer el 50% del mensaje hablado, 2) la pérdida de la SNR, que hace referencia al aumento en la intensidad de la señal sobre el ruido requerido por una persona con pérdida auditiva para identificar el 50% del habla en ruido en comparación con una persona con audición normal, 3) el umbral de recepción verbal en ruido (Speech Reception Threshold, SRT), entendido como la SNR necesaria para reconocer correctamente un determinado porcentaje del material verbal presentado, como por ejemplo SRT50 o SRT80 (reconocimiento del 50% o 80% del material verbal, respectivamente), 4) curvas psicométricas de referencia, las cuales reflejan el número de palabras clave o el porcentaje del habla correctamente identificada para cada SNR presentada. Además, debe valorarse si se aportan valores de referencia normativos para cada una de estas medidas.

	Modo de presentación: el uso de auriculares o altavoces para la presentación del estímulo constituye otra de las diferencias que presentan las pruebas de habla en ruido. La presentación mediante auriculares permite la evaluación tanto monoaural como binaural, lo que puede contribuir al diagnóstico de determinadas patologías caracterizadas por una asimetría interaural (Qian et al., 2023). Aunque la mayoría de las pruebas se han desarrollado inicialmente para su presentación mediante auriculares, se ha ido incorporando la opción de presentación en campo libre mediante altavoces, como es el caso, por ejemplo, de las pruebas BKB-SIN, QuickSIN, AzBio o Matrix Test (Holder et al., 2018; Spahr et al., 2012). Esto permite evaluar no solo el efecto del ruido en el reconocimiento del habla, sino también la adaptación audioprotésica. A pesar de ello, no existe un criterio uniforme para su presentación en campo libre ya que puede variar el número de altavoces, su distribución en el plano azimuth (horizontal) o incluso llegar a presentar el estímulo verbal y el ruido por un mismo altavoz a 0º (Holder et al., 2018).



Materiales y métodos

Mediante una búsqueda bibliográfica sistematizada en la base de datos Web of Science en la que se incluyeron los términos de búsqueda «speech-in-noise test» y «Spanish» se obtuvieron las publicaciones desde 1981 hasta octubre de 2024 en revistas con revisión por pares externa; lo mismo se hizo a través de Google Académico. Solo se añadieron las publicaciones que incorporaban la descripción de la prueba de habla en ruido, su población diana y el procedimiento para su desarrollo o adaptación y validación, y que especificaran que era una prueba en español o alguna de sus variantes dialectales.

Resultados

La búsqueda bibliográfica sistemática a través de Web of Science produjo 165 artículos. La selección por título y resumen eliminó 155 (pruebas de habla en ruido en otra lengua, evaluaciones en poblaciones bilingües, evaluaciones con pruebas no validadas, informes pediátricos). La búsqueda realizada a través de Google Académico produjo 922 artículos; en este caso la selección por título y resumen eliminó 901 artículos. Quedaron en total 31 artículos basados en el objetivo del estudio, entre los cuales se identificaron 12 pruebas de habla en ruido en español.

Aunque es a partir de la década de los 80 cuando se empezaron a desarrollar diversas pruebas de habla en ruido en el mundo anglosajón, no es hasta 2008 cuando surgen las primeras adaptaciones de algunas de estas pruebas al español o el desarrollo de otras nuevas. A continuación, se citan y describen las actuales pruebas disponibles en español. En la tabla 1 pueden verse las principales características diferenciales de cada una de estas pruebas, si bien en alguna de las pruebas que se incluyen no se ha encontrado información sobre alguna de las características definitorias. Cabe mencionar que, aunque todas ellas son pruebas de habla en ruido en español, existen diferencias respecto al acento del orador/a, ya que este puede variar en función del país o de la región para los cuales fueron adaptadas o desarrolladas.


Tabla 1 Principales pruebas de habla en ruido en español y sus principales características




	Pruebas de habla en ruido

	Material verbal

	Orador

	Ruido

	SNR

	Tiempo de aplicación aproximado

	Objetivo y medida en que se expresa el resultado

	Curvas o normas de referencia previamente establecidas

	Disponibilidad






	Adaptación al castellano de HINT (Huarte, 2008)

	20 listas de 10 oraciones simples y cortas

	Masculino

	Ruido de espectro adaptado (spectrally-matched noise)

	Intensidad de las oraciones variable con intensidad del ruido fija a 65 dBA. Presentación a −5 y −10 dB SNR

Estos datos pueden ser variados

	Variable en función de las SNR utilizadas

	Cálculo del SRT50

	Sí

	Solo para fines de investigación




	Adaptación al español latinoamericano de HINT (LA-HINT; Barón et al., 2008)

	24 listas de 10 oraciones de 5-8 palabras

	Masculino

	 

	−7, −4 y −2 dB SNR

	 

	Cálculo del SRT50

	Sí

	 




	Adaptación de SPIN: Listas de Frases en Español (LFE; Cervera & González-Álvarez, 2011) y su versión reducida (vr-LFE; Cervera, 2014)

	Seis listas de 50 oraciones (LFE) o 5 listas de 12 oraciones (vr-LFE)

	Femenino

	Ruido multihablante de 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres

	0, 5 y 10 dB SNR

	10 minutos (LFE) y 4 minutos (vr-LFE)

	Porcentaje de reconocimiento correcto de la palabra

	Sí

	Sí




	Test de la Matriz de frases para hablantes del español: Matrix test (Hochmuth et al., 2012)

	Listas de 20 oraciones simples y cortas

	Femenino

	Enmascaramiento espectral

	SNR adaptativa con ruido a intensidad fija y habla a intensidad variable o viceversa

	3 minutos por oído o condición binaural

	Cálculo del SRT50 y SRT80

	Sí

	Sí, previo pago




	Identificación de tripletes de dígitos (Pérez-González et al., 2014)

	100 tripletes de dígitos

	Masculino y femenino

	Multihablante de 32 hablantes

	+10, 0 y −10 dB SNR

	24 minutos (prueba completa); 6 minutos versión FS

	Curvas psicométricas de referencia para cada SNR

	Sí

	 




	Prueba de Audiometría Verbal en Ruido (PAVER; Marrero-Aguiar, 2015)

	10 listas de 6 frases con 4 palabras clave.

	Femenino

	Multihablante infantil de 2 niños y 2 niñas

	+30, +10, +5, 0, −5 y −10 dB SNR con intensidad de habla fija

	 4-5 minutos

	Curvas psicométricas de referencia para cada SNR

	Sí

	Sí




	Reconocimiento de consonantes en ruido (Moreno-Torres et al., 2017)

	80 sílabas consonante-vocal

	Masculino

	Multihablante de 8 hablantes, 4 mujeres y 4 hombres

	+2, −2 y −6 dB SNR

	 

	Datos de referencia para el 35% de las sílabas

	Sí

	No




	Adaptación de QuickSIN en español rioplatense (Cristiani et al., 2020)

	8 listas de 6 frases con 5 palabras clave

	Femenino

	Multihablante de 3 mujeres y 1 hombre

	+17, +12, +7, +2, −3 y −8 dB SNR

	5 minutos

	Cálculo de SNR50

	Sí

	Sí, previa solicitud a los autores




	AzBio en español (Rivas et al., 2021)

	42 listas de 20 frases

	Masculino y femenino

	Multihablante compuesto por 10 hablantes

	+10, +5, 0, −5 y −10 dB SNR

	5 minutos

	Porcentaje de reconocimiento correcto de la palabra

	Sí

	Sí, previo pago




	Tarea de liberación espacial de enmascaramiento en español en una población Mexicana (Lelo et al., 2023)

	256 frases que combinan 8 nombres, 4 colores y 8 números

	Masculino

	Multihablante de 4 hombres y 4 mujeres

	+8 a −10 dB en pasos de 2 dB SNR

	 

	Porcentaje de reconocimiento correcto de la palabra

	Sí

	Sí




	Prueba de Discriminación del Habla en Ruido (DHR) en español colombiano (Buitrago et al., 2023)

	Listas de 10 palabras y listas de 10 frases con 5 palabras clave

	Femenino a viva voz

	Ruido blanco

	−5 y −10 dB SNR

	15 minutos

	Porcentaje de reconocimiento correcto de la palabra

	No, prueba

	No




	Prueba Auditiva de Habla en Ruido en Español (PAHRE; Rodríguez-Ferreiro et al., 2023)

	Listas de 12 oraciones cortas. 

	Femenino

	Multihablante de 3 mujeres y 1 hombre

	+12, +6, +3, 0, −3 y −6dB SNR con intensidad de habla fija

	3 minutos por oído o condición binaural

	Curvas SNR de referencia y SRT50

	Sí

	En proceso








A continuación se explican las pruebas citadas en la Tabla 1:


	Adaptación de la prueba Hearing in Noise Test (HINT; Nilsson et al., 1994) realizada por Huarte (2008): material verbal traducido y adaptado a partir de las 714 frases originales de la versión de HINT en inglés americano. La prueba consta de 20 listas de 10 oraciones sencillas y cortas fonéticamente equilibradas y que no requieren esfuerzo memorístico. Para la grabación se utilizó un orador profesional masculino nativo. Las SNR utilizadas son 5 y −10 dB SNR con un ruido emparejado por espectros (spectrally matched noise). La prueba piloto en la que participaron sujetos normoyentes con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años mostró una inteligibilidad del 65% con una SNR de −5 dBA ± 2 dB. A pesar de las características específicas de esta prueba adaptada al español, otros estudios en los que se ha utilizado esta prueba han aplicado cambios tanto en el tipo de ruido como en las diferentes SNR utilizadas. Este es el caso, por ejemplo, del estudio de Zhang et al. (2024) en sujetos con implante coclear que utiliza un ruido con características espectrales similares al habla y una SNR inicial de 30 dB SNR con pasos de 3 dB y 2 dB entre cada SNR presentada. Lo mismo ocurre respecto a la adaptatividad, tal y como puede comprobarse en el estudio de Desouki y Mendel (2023) en el cual se adaptaron los pasos SNR entre 2 y 4 dB. Todas estas variaciones aplicadas a la prueba HINT dificultan la obtención de datos acerca de su tiempo de aplicación. Su disponibilidad se limita actualmente a fines de investigación previa autorización para su uso. Aunque en el año 2015 se desarrolló una herramienta de software para su aplicación utilizando diferentes tipos de ruidos cotidianos, esta versión tampoco está disponible (Rodríguez, 2015).

	Adaptación al español latinoamericano de HINT (LA-HINT) llevada a cabo por Baron et al. (2008): un total de 24 listas de 10 oraciones de 4 a 8 palabras cada una fonéticamente equilibradas. Las oraciones se desarrollaron a partir de libros infantiles y de la traducción de las frases del HINT en inglés americano para niños; grabación realizada por parte de un hablante profesional masculino. Las SNR utilizadas son −2, −4 y −7 dB SNR. Solo se ha encontrado información acerca del desarrollo de la prueba, pero no constan publicaciones acerca de su validación. Tampoco se ha podido obtener información acerca del tipo de ruido utilizado, el tiempo de aplicación o su disponibilidad.

	Listas de Frases en Español (LFE; Cervera & González-Álvarez, 2011): prueba compuesta por seis listas de 50 oraciones distribuidas en 25 oraciones de alta predictibilidad en las que la palabra final puede predecirse de algún modo por el contexto precedente, y 25 oraciones de baja predictibilidad en las que la palabra final no puede predecirse por el contexto; la misma palabra final aparece tanto en las frases de alta predictibilidad como en su correspondiente frase de baja predictibilidad de forma que estas listas son equivalentes para la palabra final de cada oración. También son equivalentes en cuanto a la longitud de las oraciones, su contenido fonético y la frecuencia de la palabra final. El material verbal está grabado por una oradora y el ruido utilizado para enmascarar es un ruido multihablante compuesto por 12 hablantes, seis de ellos masculinos y seis femeninos. La prueba utiliza únicamente tres SNR con pasos de 5 dB entre cada una de ellas. Los valores de SNR de presentación son 0, +5 y +10 dB SNR. La prueba consiste en la repetición de la última palabra de cada frase presentada. El tiempo de aplicación es de aproximadamente diez minutos. Debido a la extensión de la prueba, se desarrolló posteriormente una versión reducida de la LFE (vr-LFE; Cervera, 2014) que consta de cinco listas de 12 oraciones cada una, seis de ellas predecibles y seis no predecibles, y que mantiene las características de fiabilidad y validez del test original, lo que reduce considerablemente el tiempo de aplicación. A diferencia de otras pruebas de habla en ruido, esta prueba no proporciona datos del SRT de referencia, sino que proporciona valores medios e intervalos de confianza para cada una de las condiciones de SNR presentadas para las frases con alta y baja predictibilidad. Aunque se supone que la prueba está disponible y se presenta en CD, no hemos podido constatarlo.

	Matrix test: la prueba consta de una matriz compuesta por diez nombres, verbos, numerales, sustantivos y adjetivos a partir de los cuales se forman listas de 20 oraciones aleatorias. Cada oración está compuesta por cinco palabras con una misma estructura sintáctica fija pero semánticamente impredecibles y que representa la distribución de fonemas de la lengua española. El material verbal está grabado por una oradora mientras que el ruido de enmascaramiento estacionario utilizado se generó superponiendo todas las frases sintetizadas para conseguir el mismo espectro a largo plazo que el habla garantizando un enmascaramiento espectral. Las SNR presentadas son adaptativas en función de la respuesta de la persona evaluada ajustando el tamaño de los pasos SNR partiendo de valores superiores a los 5dB SNR a pasos en algunos casos menores a 1dB SNR, lo que permite obtener un SRT bastante preciso. La prueba se puede presentar utilizando bien la intensidad de ruido fija con una intensidad de habla variable o bien a la inversa. El tiempo de aplicación de la prueba es de aproximadamente 3 minutos por cada oído o condición binaural. La prueba aporta valores de SRT de referencia para sujetos con audición normal que se sitúan entre −6,2 ± 0,8 dB SNR para el formato de conjunto abierto y −7,2 ± 0,7 dB SNR para el formato cerrado. Además, los resultados del estudio permitieron concluir que la prueba es aplicable tanto a oyentes españoles como latinoamericanos. Esta prueba está validada para su uso tanto con auriculares como en campo libre. Esta prueba está disponible previo pago.

	Identificación de tripletes de dígitos (Pérez-González et al., 2014): la prueba consiste en la identificación de 100 tripletes de dígitos (0-9). Los dígitos fueron grabados por tres hombres y una mujer a razón de 25 tripletes por locutor, de forma que el 25% de los tripletes son pronunciados por un locutor diferente. El ruido utilizado es un murmullo compuesto por 32 hablantes. Los valores de SNR presentados son de +10, 0 y −10dB SNR. La prueba consiste en la repetición de los tripletes mediante la introducción de la respuesta en un teclado numérico, y se considera correcta únicamente la respuesta que comprenda la identificación de cada uno de los tres dígitos en el orden en que se presentaron. Proporciona curvas psicométricas de referencia para población joven normoyente, con valores del SRT de 6,1, 7,2 y 32,2 dB SL para las SNR +10, 0 y −10dB SNR respectivamente. El tiempo de aplicación es de ocho minutos para cada condición de SNR presentada, lo que conlleva un tiempo de aplicación total de aproximadamente 24 minutos. Existe la posibilidad de reducir este tiempo a un cuarto utilizando únicamente los 25 tripletes de dígitos grabados por un único orador, en este caso la locutora femenina, aunque esto podría conllevar un aumento en el margen de error. No se ha podido comprobar su disponibilidad.

	Prueba de Audiometría Verbal en Ruido (PAVER; Marrero, 2015): prueba de aplicación pediátrica para niños/as a partir de los 6-7 años. La prueba está compuesta por diez listas de seis frases cada una; las listas se agrupan en series de tres listas para su aplicación. Cada frase presenta cuatro palabras clave con contenido semántico. Al tratarse de una prueba pediátrica, el léxico y la estructura gramatical se ajustaron para el primer ciclo de primaria, ajustándose igualmente a la frecuencia de fonemas del español. Las frases fueron grabadas por una locutora especializada en imitar voces infantiles. Se efectuaron dos tipos de grabaciones: en una de ellas la locución se llevó a cabo en silencio, mientras que en la segunda la locución se hizo presentando a la locutora un ruido conversacional mediante auriculares con el fin de provocar en su emisión el efecto Lombard. De este modo, cada serie presenta dos listas de frases locutadas en silencio y una lista de frases locutada con ruido. El ruido enmascarador utilizado es un ruido multihablante infantil compuesto por las voces de 2 niños y 2 niñas. Las SNR utilizadas para cada una de las frases que componen cada lista son de +30, +10, +5, 0, −5 y −10 dB SNR. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 4-5 minutos para una condición de presentación binaural en campo libre. La prueba ofrece valores de referencia para cada SNR en niños normoyentes de 6-8 años. Esta prueba está disponible mediante el Programa Infantil Phonak (PIP).

	Reconocimiento de consonantes en ruido (Moreno-Torres et al. 2017): prueba que consiste en un conjunto de 80 sílabas consonante-vocal (16 consonantes y 5 vocales). El material está grabado por dos locutores. El ruido utilizado es un ruido multihablante compuesto por cuatro mujeres y cuatro hombres. La prueba ofrece datos de referencia para el reconocimiento del 35% de las sílabas para la población adulta normoyente, así como posteriormente para la población pediátrica con implante coclear. Se carece de información acerca de su tiempo de aplicación. Prueba no disponible.

	Adaptación de QuickSIN en español rioplatense (Cristiani et al., 2020): prueba de habla en ruido que sigue la estructura de la prueba QuickSIN. Está compuesta por ocho listas de seis frases con cinco palabras clave cada una. El material verbal fue tomado del Corpus Sharvard (Aubanel et al., 2014) y grabado por una locutora argentina. El ruido utilizado es un ruido multihablante compuesto por tres mujeres y un hombre. Los diferentes SNR se presentan con un descenso en 5 dB con cada frase consecutiva a +17, +12, +7, +2, −3 y −8 dB SNR. La prueba ofrece valores de referencia para la SNR50 de −4,88 dB y +4,98 dB SNR para la población normoyente y con pérdida auditiva, respectivamente. Esta prueba está disponible previa solicitud a los autores.

	AzBio en español (Rivas et al., 2021): prueba compuesta por 30 listas de 20 frases con una media de 142 palabras por lista. El material verbal está grabado por diferentes hablantes, dos hombres y dos mujeres y el ruido utilizado es un ruido multihablante compuesto por diez hablantes. Las diferentes SNR presentadas son +10, +5, 0, −5 y −10 dB SNR (Holder et al., 2018). Planteada para su presentación y evaluación en campo libre, esta prueba está destinada para su uso en la evaluación clínica de oyentes con deficiencias auditivas y usuarios de implante coclear, para quienes presenta datos validados. Tiene un tiempo de aplicación aproximado de 5 minutos y está disponible previo pago.

	Tarea de liberación espacial del enmascaramiento en español (Lelo et al., 2023): prueba planteada para su autoadministración mediante aplicación digital. Consta de 256 frases que combinan 8 nombres, 4 colores y 8 números. La tarea consiste en escuchar el nombre e informar del color y el número respondiendo en una cuadrícula propia de la app de presentación. El material verbal está grabado por diferentes hablantes, 4 hombres y 4 mujeres, si bien se optó por aquellas grabadas con voz masculina. Todas las frases grabadas pueden utilizarse como objetivo y como enmascarador. Las frases se presentan a una intensidad fija de 65 dB y el enmascarador parte de 57 dB SPL con incrementos en 10 pasos consecutivos de 2 dB. La validación en sujetos normoyentes se realizó en dos condiciones con ubicaciones espaciales simuladas de 0, 45 y −45º azimuth. No consta el tiempo específico de aplicación, ya que forma parte de una batería de pruebas de una hora de duración que abarca la detección de modulación de frecuencia, intervalos temporales y ruido de banda ancha modulado en los dominios temporal, espectral y espectro-temporal, todo ello autoadministrado a través de la aplicación P.A.R.T. Está validada en población mexicana.

	Prueba Auditiva de Habla en Ruido en Español (PAHRE; Rodríguez-Ferreiro et al., 2023): prueba basada en el QuickSIN, aunque aplicando una serie de medidas diferenciadoras. Está compuesta por listas de seis frases, cada una de las cuales presenta cinco palabras clave con contenido semántico. Las listas se agrupan en series de dos para su aplicación. El material verbal desarrollado es representativo del español respecto al léxico y la estructura sintáctica, así como a su distribución fonética y silábica. Al igual que en la prueba PAVER, se efectuaron dos tipos de grabaciones, una de ellas locutada en silencio y la segunda presentando a la locutora un ruido multihablante mediante auriculares con el fin de provocar en su emisión el efecto Lombard. De este modo, cada serie presenta dos listas de frases, una de ellas locutada en silencio y otra en presencia de ruido. El ruido utilizado es un ruido multihablante compuesto por tres mujeres y un hombre. Los valores SNR presentados descienden a medida que se presentan las frases que componen cada lista manteniendo la intensidad de habla fija a +12, +6, +3, 0, −3 y −6 dB SNR. La prueba ofrece valores de referencia para cada SNR, así como para el SRT en la población normoyente y con pérdida auditiva en función de la edad. Se utilizan como referencia los valores obtenidos en la población joven normoyente que sitúan el SRT en 1,99 y −2,95 dB SNR para las listas no Lombard y Lombard, respectivamente (Rodríguez-Ferreiro et al., 2024). Su disponibilidad para uso en la clínica está actualmente en proceso.

	Prueba de Discriminación del Habla en Ruido (DHR) en español colombiano (Buitrago et al., 2023): prueba compuesta por listas de 10 palabras y listas de 10 frases con 5 palabras clave cada una. El material verbal se tomó del Corpus Sharvard (Aubanel et al., 2014) y el Corpus de Quirós y Morgante (Quirós & D’Elia, 1974), y lo reprodujo a viva voz una hablante femenina. El ruido utilizado es un ruido blanco presentado a una intensidad fija a partir de la cual se regula la intensidad del habla para una presentación a −5 y −10 dB SNR. La prueba permite aplicar el ruido en el lado ipsi o contralateral al de presentación del habla. Cada una de las opciones de presentación arroja datos clínicos diferenciales sobre el procesamiento auditivo y la habilidad de discriminación con una interacción significativa entre ellos. El tiempo de aplicación es de 15 minutos. De momento no están disponibles datos validados porque los datos del estudio se limitan a una prueba piloto. 



Discusión

El objetivo del presente artículo es proporcionar información sobre las pruebas de habla en ruido en español para facilitar e incrementar su incorporación a las evaluaciones clínicas de la práctica audiológica habitual. Hasta la fecha existen 12 pruebas adaptadas o desarrolladas en español, 11 de las cuales son de aplicación en la población adulta. A pesar de la diversidad de las pruebas presentadas, cabe señalar que no todas ellas pueden ser empleadas de forma generalizada para la población hispanohablante, ya que existen matices y diferencias respecto a las variantes del español, haciendo hincapié entre las diferencias del español peninsular y el español hispanoamericano. A pesar de estas diferencias, alguna prueba recoge la viabilidad de aplicación para toda la población hispanohablante, como es el caso del Matrix Test (Hochmuth et al. 2012). Sin embargo, tanto la adaptación de QuickSIN en español rioplatense (Cristiani et al., 2020) como la prueba de discriminación del habla en ruido en español colombiano (Buitrago et al., 2023) especifican su viabilidad para el área geográfica para la cual han sido adaptadas. La Tarea de liberación espacial de enmascaramiento en español (Lelo et al., 2023) no concreta este dato, si bien la validación llevada a cabo únicamente en la población mexicana dificulta su aplicación en el resto de la población hispanohablante.

Partiendo de las características de las pruebas de habla en ruido para población adulta en español peninsular y siguiendo las recomendaciones de ICRA para el desarrollo de estas pruebas respecto a las características del orador y el ruido utilizado (Akeroyd et al., 2015), se puede deducir que las pruebas que parecen ajustarse más a estos criterios son las pruebas LFE o la vr-LFE (Cervera & González-Álvarez, 2011; Cervera, 2014), Matrix Test (Hochmuth et al., 2012), AzBio (Rivas et al., 2021) y PAHRE (Rodríguez-Ferreiro et al., 2023). No puede descartarse el uso de la Identificación de tripletes de dígitos (Pérez-González et al., 2014), si bien su tiempo de aplicación dificulta su uso. Además, si el fin consiste en evaluar la discriminación del habla en ruido en las condiciones lo más realistas posibles, resulta preferible el uso de pruebas cuyo material verbal esté formado por frases en vez de dígitos (Cox et al., 1987; Killion et al., 2004; Villchur, 1973). Hay que destacar que la reproducción a viva voz de la prueba de discriminación del habla en ruido en español colombiano (Buitrago et al., 2023) dificulta su reproducción, fiabilidad y viabilidad. En el caso de la LA-HINT, su baja complejidad puede no evaluar adecuadamente las verdaderas dificultades de comunicación que se experimentan a diario (Velandia et al., 2024).

Aunque para el desarrollo o adaptación de estas pruebas se aplicaron una serie de medidas específicas en cuanto al tipo de ruido, los diferentes valores de la SNR o el modo de presentación, existen variaciones aplicadas posteriormente en cuanto a alguna de estas variables, tal y como se recoge, por ejemplo, en cuanto a la prueba HINT. En algunas ocasiones se debe a fines de investigación que buscan valorar posibles diferencias o ampliar posibilidades de aplicación para diversas poblaciones como, por ejemplo, la población usuaria de implantes cocleares (Desouki y Mendel, 2023; Zhang et al., 2024). Todas estas modificaciones permiten observar la complejidad que implica una prueba de habla en ruido, así como las repercusiones de las diferentes características que las definen, lo que dificulta la estandarización de estas pruebas en la clínica.

Atendiendo a los diferentes valores de SNR que presentan cada una de las pruebas antes mencionadas, se puede deducir que aquellas que ofrecen valores más específicos en cuanto a los objetivos medidos son las que presentan diferencias menores entre cada intervalo de SNR, bien sea de forma fija o adaptativa. Entre estas pruebas figuran la LA-HINT, la Matrix Test, la Tarea de liberación espacial de enmascaramiento y la PAHRE, cuyos intervalos no superan los 3 dB SNR.

Aunque el modo de presentación de estas pruebas está fuera del alcance de este artículo, cabe hacer una mención especial respecto a esta variable que, sin duda, puede ser una de las más fáciles de manipular en la clínica diaria sin pretensión de desarrollar fines de investigación, sino con el mero objetivo de poder valorar el efecto del ruido en el reconocimiento del habla en diferentes situaciones, especialmente sin prótesis auditivas y con ellas. Deben destacarse dos aspectos relevantes en cuanto a la presentación en campo libre: por una parte, la falta de consenso respecto a la presentación en campo libre impide tener datos comparativos fiables, pero, por otra parte, esta opción no deja de ser una posibilidad para evaluar el rendimiento de la adaptación audioprotésica, ya que se puede presentar el habla por un altavoz y el ruido por el mismo altavoz o por los restantes altavoces del campo libre. En este sentido, permite comprobar el beneficio de la prótesis auditiva, comparar el beneficio obtenido entre diferentes prótesis auditivas y, por consiguiente, mejorar sus ajustes o incluso evaluar las diferencias obtenidas a través del tiempo gracias a los programas de rehabilitación auditiva o de entrenamiento auditivo. Además, como cada prueba dispone de varias listas de material verbal, cabe la posibilidad de utilizar estas pruebas sin repetir las listas y sin que entre en juego el efecto de aprendizaje, si bien no se conoce el efecto de entrenamiento que pueden llegar a tener. A pesar de las ventajas mencionadas, hay que resaltar que la falta de homogeneidad en cuanto a las instalaciones de campo libre presentes en la clínica (insonorización de la sala, número de altavoces y distribución) puede conllevar que los datos obtenidos varíen de un lugar a otro y que la práctica comentada se limite a los valores individuales de cada clínica.

Debe hacerse otra mención especial respecto al modo de presentación con auriculares, concretamente a la posibilidad de presentación monoaural o bilateral. Esta opción, recogida en varias pruebas, como por ejemplo la Matrix Test o la PAHRE, tiene un alcance incluso mayor que el de valorar el efecto del ruido en el reconocimiento del habla para plantear una intervención auditiva, ya que puede llegar a contribuir al diagnóstico de determinadas patologías caracterizadas por una asimetría interaural, tal y como se recoge en el estudio de Qian et al. (2023).

Solo la Tarea de liberación espacial de enmascaramiento se ha diseñado para ser utilizada como prueba de autoevaluación, lo que marca una diferencia en comparación a otras lenguas las cuales sí disponen de diversas pruebas creadas para tal fin y cuya utilidad ha sido ampliamente demostrada a modo de cribado utilizándose, por ejemplo, a través de una aplicación o un enlace web. Dicho esto, todas las demás pruebas anteriormente descritas tienen una aplicación directa en cuestiones diagnósticas, indicaciones o evaluación de la eficacia de las diversas intervenciones terapéuticas.

Además de las pruebas de habla en ruido, cabe citar la posibilidad de predecir las habilidades de habla en ruido mediante pruebas de detección de modulación espectro-temporal, como es el caso del umbral de contraste audible (Audible Contrast Threshold, ACT; Jürgens et al., 2022; Zaar et al., 2024). Este tipo de prueba carece del componente lingüístico característico de las pruebas de habla en ruido y, por lo tanto, la implicación de procesos cognitivos implicados en el reconocimiento del habla, aunque esta característica permite su aplicación con independencia de la lengua. Otra de las ventajas de esta prueba es su breve tiempo de aplicación, que no supera los 3-4 minutos, si bien el modo de presentación es binaural. Un reciente estudio de Zaar et al. (2023) muestra que la prueba del ACT es clínicamente viable y que ofrece una medida muy útil de la sensibilidad de la modulación espectro-temporal que predice el rendimiento de los individuos con discapacidad auditiva en la recepción del habla con audífonos. Sin embargo, no se han obtenido hasta la fecha comparativas entre los resultados obtenidos mediante el ACT y los obtenidos con alguna de las diferentes pruebas de habla en ruido en español.

A partir de la variedad de pruebas expuestas, no puede descartarse el uso de ninguna de ellas ni garantizarse la obtención de todos los datos necesarios de forma inequívoca con el uso de una determinada prueba. Sin embargo, se espera que la información proporcionada en cuanto a cada una de estas pruebas permita facilitar su selección en función de determinados factores, tales como el tipo de información que pueden ofrecer, las características del paciente y su pérdida auditiva, la existencia de valores normativos o el tiempo de aplicación.

A pesar de haber presentado información para profundizar en el conocimiento de las pruebas auditivas de habla en ruido en español, el objetivo último de este artículo consiste en aportar una orientación para la práctica clínica que conlleve un incremento en la utilización de este tipo de pruebas. En este sentido, cabe señalar que diversas asociaciones y sociedades internacionales de audiología como la IHS (2020), la AAA (2023), la ASHA (2023), la Société Française d’Audiologie y la Société Française d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale (2022) o la British Society of Audiology (2019) avalan el uso de estas pruebas en sus recomendaciones, guías y normas. Además, los resultados obtenidos en un reciente estudio de Fitzgerald et al. (2023) en el que se observaron dificultades significativas en la prueba de habla en ruido QuickSIN a pesar de tener puntuaciones excelentes en la prueba de reconocimiento de palabras en silencio en más de 5000 pacientes sugieren que las pruebas de habla en ruido proporcionan más información que las pruebas verbales en silencio. De hecho, este estudio llega a sugerir incluso la posibilidad de sustituir las pruebas verbales en silencio por las pruebas de habla en ruido, lo que conllevaría un cambio en la práctica clínica que beneficiaría tanto a los pacientes como a los profesionales.

En conjunto, todos estos datos implican una reflexión por parte de los profesionales de la audiología acerca de la práctica clínica. Aunque en ningún momento se pretende descartar el uso de las pruebas verbales en silencio, sí se necesita insistir en la incorporación de las pruebas de habla en ruido en los protocolos auditivos, habida cuenta de que están ampliamente demostrados sus beneficios.

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de su reconocida utilidad y de la necesidad de incorporar estas pruebas para población hispanohablante en la práctica clínica, se desconoce la forma de obtener el material para muchas de ellas. Considerando la población hispanohablante con pérdida auditiva y el aumento progresivo de casos previsto hasta el 2050 por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), no pueden ignorarse las exigencias de una población cuya esperanza de vida también está en aumento y cuya calidad de vida, de alguna manera, está ligada a la calidad auditiva.

En resumen, este artículo resalta la importancia de incorporar pruebas de habla en ruido en español en la práctica clínica habitual, subrayando tanto su utilidad diagnóstica como su potencial para mejorar las intervenciones audiológicas. A pesar de las limitaciones en la disponibilidad de materiales y las diferencias lingüísticas entre regiones hispanohablantes, estas pruebas ofrecen información más completa sobre la capacidad auditiva de los pacientes en comparación con las pruebas verbales en silencio. Como dirección futura, es fundamental promover el desarrollo y la estandarización de pruebas de habla en ruido que sean accesibles y adaptables para las diversas variantes del español, así como garantizar su disponibilidad a nivel global. Además, se debe fomentar la investigación que explore la relación entre las pruebas de habla en ruido y las nuevas herramientas como el ACT para maximizar su efecto en la práctica clínica y la calidad de vida de los pacientes hispanohablantes con pérdida auditiva.

Conclusiones

Se han descrito las principales características de las pruebas auditivas de habla en ruido, así como las pruebas de habla en ruido disponibles en español. Las diferentes y múltiples aplicaciones que ofrecen estas pruebas respecto al diagnóstico e intervención del paciente hacen necesario su conocimiento por parte de los profesionales de la audiología en España y demás países de habla hispana. Únicamente a partir de este conocimiento se podrá orientar la práctica clínica y mejorar los procesos diagnósticos y de intervención terapéutica, entendida esta no solo como la selección de la prótesis auditiva más adecuada para el paciente, sino su correcta adaptación junto con un entrenamiento auditivo o una rehabilitación auditiva posteriores.

Las últimas recomendaciones de las distintas asociaciones y sociedades de audiología internacionales, así como recientes estudios llevados a cabo, avalan la incorporación de las pruebas de habla en ruido en la práctica clínica, por lo que es necesaria una reflexión acerca de los cambios que se deben aplicar en los protocolos auditivos. No menos necesario resulta contar con la disponibilidad de uso de estas pruebas y su incorporación a los diversos audiómetros que ofrecen las empresas de electromedicina de forma que se pueda garantizar una correcta evaluación del paciente.
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